
 

 

 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 194 

 

 

 

 

 

   

 

Пороговое значения Ct: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.042-2022 
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Параметр оценки FAM HEX 

Ct (для ПКО А1А1) N/A Не более 30 

Ct (для ПКО A1A2) Не более 30 Не более 30 

Ct (для ПКО А2А2) Не более 30 N/A 

Ct (для ОКО) N/A N/A 

Используемое 

оборудование 

Bio-Rad CFX96 

Полученные значения ПКО и ОКО 

Ct FAM Ct HEX 

Параметр оценки min max min max 

Ct (для ПКО А1А1) - - 25.05 25.32 

Ct (для ПКО A1A2) 25.42 26.14 26.35 27.25 

Ct (для ПКО А2А2) 25.33 25.43 - - 

Ct (для ОКО) - - - - 

Набор реагентов для качественного 

определения аллельных вариантов гена β-казеина 

«ALG-CASEIN A1/A2» 
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