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Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.066-2022 
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Наименование показателя Нормативная 

величина 

Результат анализа 

Чистота выделения ДНК/РНК 

по показателю соотношения 

А260/280 

1.8-2.2 2.056 

Количество НК (нг/мкл) Не менее 70 100.73 

Детекция ДНК человека Отсутствует  Отсутствует 

Детекция ДНКаз, РНКаз Отсутствуют  Отсутствуют 

Набор реагентов для выделения ДНК из биологических 

образцов «ALPREP Forensic» на 100 выделений 
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