
 

 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 273 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Пороговые значения Ct: 

Ct 

(FAM) 

39,0 Менее или равно – положительно, более – отрицательно 

Ct 

(ROX) 

39,0 Менее или равно – положительно, более – отрицательно 

Ct 

(HEX) 

29,0 Менее или равно – валидно (достаточное количество 

биоматериала), более – невалидно (недостаточно биоматериала) 
 

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.010-2020 
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 Значения ПКО 

Ct FAM Ct ROX Ct HEX 

Производитель Модель min max min max min max 

ДНК-

Технология 

DT-96 (порог Ct) 27.2 28.1 26.5 28.0 25.8 26.7 

Bio-Rad CFX96 21.53 22.35 21.78 22.85 20.54 20.91 

QIAGEN 

Hilden 

Rotor-Gene Q 28.1 28.7 28.2 28.6 27.8 28.4 

Набор реагентов для качественного выявления SARS-

CoV-2 «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR»,  

форма выпуска 5 
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