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Калибровочная кривая 

 

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.011-2020 
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Показатель Значения показателя Результат 

контроля качества 

Внешний вид  Должен соответствовать ТУ Соответствует ТУ 

Контроль объема 

компонентов 

Должен соответствовать ТУ Соответствует ТУ 

Калибровочная кривая Должна соответствовать ТУ Соответствует ТУ 

Набор реагентов для ОТ-ПЦР анализа микроРНК 

«ALMIR hsa-miR-205-5p» 

 

Сведения о НД: ТУ BY 193208315.011-2020 
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