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Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 193208315.029-2021 
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Показатель Значение по ТУ 
Результаты 

контроля качества 

Результат анализа 

отрицательного контроля 
Отрицательный Соответствует 

Результат анализа 

положительного контроля 
Положительный Соответствует 

Аналитическая 

чувствительность 

(порог обнаружения) 

Не более 5 нг/мл 0,5 нг/мл 

Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag, форма выпуска 1 

 

Сведения о НД: ТУ BY 193208315.029-2021 

Серия: 310823F 

Дата изготовления: 31.08.23

Годен до: 31.08.25 
 


